) RICERCA MODERNA

ANALISI CHIMICHE e MICROBICLOGICHE

Via G.La Pira, 6a - Latina {LT) - Partita IVA 02677000534 - Tel. 07731750816 - Fax - E-mail info@ricercamoderna.it

RAPPORTO DI PROVA O

0. “, ~ s d
n°: 0393/2026 del 28/04/2026 NS TCcReOY

committente: EASTSIDE BREWING Srl Via Farini, 2 04100 Latina LT

Campione di alimento generico con Aw > 0,95 - Birra Artigianale - varieta Keller Pils - Sempre Visa -
Lotto: L16-2026 - Grado alcolico: 5,2% (numero 0425/01) - contraddistinto dal cliente come c/o
Birrificio sito in SR 148 Pontina, 134 - 04100 LT

Dati relativi al campionamento (dati forniti dal Cliente sotto la propria responsabilita): (non accreditata); Prelievo eseguito da Cliente; Campione
prelevato da Laboratorio; prelievo in data 21/04/2026 alle ore 10:30; temperatura al prelievo: TA

Ricevuto in laboratorio il 23/04/2026 alle ore 14,00 a temperatura (del contenitore o del testimone) ambiente (trasporto effettuato da Cliente);
contenuto in confezione originale

Le analisi sono iniziate il 24/04/26 e sono terminate il 27/04/26. Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cié & materialmente possibile, dopo
I'analisi i campioni vengono conservati presso il laboratorio per 7 giorni dal'emissione del certificato, quindi eliminati o restituiti al cliente.

|l presente certificato si compone di numero 1 pagine - & vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si
riferiscono esclusivamente al campione esaminato, come prelevato dal, 0 come pervenuto al, laboratorio.

RISULTATI ANALITICI

parametri di tipo chimico/fisico risultato - unita di misura  espr. come incertezza estesa - per acque limiti fiduciali -
per alimenti secondo ISO 19036 (sR

intralaboratorio K=2, p=95%)

Gliadina inf. a 2.5ppm ===

AOAC Ridascresn Gliadin n°120601
{License Number 120601) - ¢12 - Saggio Immunoenzimatice Elisa (RIDASCREEN Gliadin r-biopharm}

a’?’ & /
Criteri di confronto applicabili (eventuali superamenti sono indicati con ° oppui e con §)
Regolamento UE 828/2014 ' :

parametro: lim. acc. /M val. guida/m lim. inf. lim. sup.
Gliadina 10
Glutine (Gliadinax2) 5 20
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